
Modified Negative Chamber Operating Room
for Emergency Situation of Corona Virus 2019

ผศ.ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวฒุิกลุ
ดร.เทพฤทธ์ิ ทองชบุ และ ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรปีทมุ

การปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันลบ ในสถานการณฉุ์กเฉิน
จากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019
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Split Type AC

Return Air

Supply Air

โรงพยาบาลเดก็
สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี



I D E A   S K E T C H

AC





ออกแบบ พฒันาและควบคมุการ
ด าเนินการปรบัปรุงหอ้งผ่าตดั OR 
ใหม้ี negative chamber เพ่ือ
สามารถรองรบัผูป่้วยฉกุเฉิน ใน
สถานะการณก์ารระบาด ใหแ้ก่
โรงพยาบาลเด็ก สถาบนัสขุภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี จนประสบ
ความส าเรจ็ใชง้านไดจ้รงิ และมี
ค่าใชจ้่ายที่ต  ่า โดยก าลงัขยายผล
ไปยงั รพ.สายบรุี จ.ปัตตานี ผ่าน
กรมการแพทย์ และจะไดศ้กึษาเพ่ือ
ก าหนดเป็นแนวทางส าหรบัการ
ปรบัปรุงหอ้งผ่าตดัในโรงพยาบาล
ชมุชนในพืน้ที่ภมูภิาคต่างๆ ซึ่งมี
ขอ้จ ากดัทางดา้น งบประมาณ
https://photos.app.goo.gl/MeWm
bYPeAs34GqMV8

Possitive + Negative Pressure Chamber for OR
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https://photos.app.goo.gl/MeWmbYPeAs34GqMV8
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SPU's Modfied OR Model @ ปัตตานี
ตน้แบบ หอ้งผ่าตดั แบบ Negative Pressure Chamber 
ปัตตานีโมเดล ท่ี รพ.สายบรุี

เรยีบง่าย รวดเรว็ ขจดัขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ
รว่มขยายผล ผ่านโครงการปัตตานีโมเดล
... คณะวิศวฯ รว่มกบักรมการแพทย ์ขยายผลการปรบัปรุง
หอ้งผ่าตดัแบบ SPU's Positive-Negative Pressure 
Chamber จาก รพ.เด็ก ในกรุงเทพฯ สูท่อ้งถ่ิน ผ่านตน้แบบ 
"ปัตตานีโมเดล" เพ่ือเป็นโอกาสการรกัษาแก่ ประชาชนใน
ภมูภิาคในวงกวา้ง ใหไ้ดร้บัการรกัษา ในสภาวะ New 
Normal จากโรคระบาดติดเชือ้ ดว้ยตน้ทนุที่ต  ่า ติดตัง้
รวดเรว็ และมีคณุภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน

https://facebook.com/qr?id=324
7861178591699

Modified Negative Pressure OR รพ.สายบุรี ปัตตานี

https://facebook.com/qr?id=3247861178591699
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https://bit.ly/3eYVBde



Video เผยแพร่

https://bit.ly/2Rxjpgd

https://bit.ly/2Rxjpgd


Q & A


